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RESUMEN 
El presente proyecto de titulación permite plasmar la investigación realizada en la 
implementación de un horno mufla con una cámara interna dimensionada en largo, ancho y 
profundidad igual a 400 mm está construida con la finalidad de realizar tratamientos 
térmicos en el laboratorio, para lo cual se utilizó distintos materiales como ladrillo 
refractario de 6cm, lana de vidrio sílica, y chapa metálica de acero inoxidable de 3mm, etc 
con lo que se obtiene una cámara apropiada para realizar diferentes procesos a distintas 
temperaturas, considerando un mínimo margen de error del 0.5%. 
Como elemento innovador se utiliza el touch SIMATIC HMI KTP 700 mediante el cual 
permite la visualización y selección de la temperatura acorde al proceso térmico que se 
desea realizar, además de conocer la temperatura que está en el interior del horno, toda la 
programación realizada en el TIA Portal V13 se encuentra concentrada en el PLCS7-1200 
la misma que brinda la facilidad de seleccionar las temperaturas requeridas en un margen 
permitido por la máquina de 100° C a 1100° C. Las resistencias eléctricas  o niquelinas son 
las encargadas de proveer y mantener el calor necesario para calentar el horno por lo que su 
funcionamiento es con corriente continua de 220V, una potencia requerida de 33Kw, y una 
corriente necesaria de 15A. El trabajo que se presenta es la pauta bibliográfica para otras 
investigaciones que se realice a futuro referente al tema para mejorar o modernizar el 
funcionamiento de este tipo de hornos. 
Palabras clave: Refractario, térmico, niquelina, touch, programación. 
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ABSTRACT 
This project allows see the result of researched made to mufla’s oven design and construction, if 
could apply warranty to making different thermal treatments. The mufla’s oven is constructed to 
making thermal treatments inside of laboratory. This oven contains such as material as firebrick, 
glass wool, stainless steel lock, etc. all these materials get it an appropriate chamber to make 
thermal process. 
As innovative element the touch SIMATIC HMI KTP 700 is used by which allows display and 
selection of temperature according to the thermal process to be performed, besides knowing the 
temperature is inside the oven, all the programming done in the TIA Portal V13 is concentrated in 
PLCS7-1200 providing the same ease of selection of the temperatures required in a permitted 
range for the machine 100 ° to 1100 C°. The electrical resistors or niquelinas are responsible for 
providing and maintaining the heat required to heat the oven so that its operation is 220V DC 
with a power requirement of 33kW, and a necessary 15A. The work presented is the pattern for 
other research literature that takes place in the future regarding the issue to improve or modernize 
the operation of such furnaces. 
 




1. INFORMACIÓN GENERAL 
Título del Proyecto:  
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Unidad Académica que auspicia: 
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Carrera que auspicia: 
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Proyecto de investigación vinculado: 
Equipo de trabajo: 
Apellidos: Espinel Cepeda. 
Nombres: Carlos Alfredo 
Nacionalidad: Ecuatoriano 
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Coordinador del proyecto  
Apellidos: Cáceres Ortiz 
Nombres: Tannia Elizabeth 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
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Email: jennisita.enriquez92@hotmail.com 
Área de conocimiento:  
El área Científico – Técnico  
Línea de investigación:  
El proyecto a realizarse esta sujeto según los lineamientos de investigación de la universidad al 
punto “procesos industriales” de acuerdo a las diferentes características técnicas y científicas. 
Las  investigaciones  enmarcadas en  esta  línea  se  enfocará  en el potenciamiento y desarrollo 
de tecnologías y procesos destinados a mejorar y tecnificar los procesos tradicionales sujetos en 
la industria de nuestro país. Así como la automatización de sistemas que reemplace la 




Sub líneas de investigación:  
Sistemas mecatrónicos y automatización industrial. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Con énfasis en aplicar el conocimiento científico- técnico en las actividades de la industria, 
consideramos de importancia relevante la implementación del horno automatizado que ayude al 
estudiante a comprender las  reacciones físicas que sufre un material al alterar la temperatura del 
mismo.  
Es un proyecto innovador que trasciende de procesos tradicionales bajo los cuales se realizaba 
tratamientos térmicos a distintas piezas destinadas a diferentes usos, el horno consta de una 
cámara interna de ancho, largo y profundidad de 400 mm en la que se ubica un sensor de 
temperatura destinado a variar desde 100°C hasta 1100°C acompañados con  elementos 
electrónicos como el touch panel SIMATIC HMI KTP700 y el PLCS7-1200  los cuales 
acoplados entre sí brinda la posibilidad de realizar los procesos con un margen de error del 0,5 %.  
Considerada una investigación cuasi experimental nos enfocamos en el método científico como 
respaldo a que la misma sea avalada y de ayuda a nuevas investigaciones innovadoras en el 
proceso y el funcionamiento propio del horno, de esta manera brindamos un aporte a todos los 
compañeros de la Unidad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas para que realicen prácticas en 
el laboratorio y puedan evidenciar los cambios físicos que sufre el acero al ser expuesto a 
distintas temperaturas y de esta manera reforzar las clases teóricas que se recibe durante los 
diferentes niveles de estudio. 
La mufla por ser una cámara que se encarga de retener el calor es una fortaleza de gran 
consideración para que el horno cumpla con el funcionamiento deseado evitando las fugas de 
calor por las uniones de las paredes y concentrando la temperatura en el ladrillo refractario, para 
este funcionamiento el horno funcionara con corriente alterna de 110V, requiere de una potencia 





3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La Carrera de Electromecánica tiene como objetivo formar profesionales competentes en todos 
los ámbitos académicos por lo cual se ve significativo realizar prácticas de tratamientos térmicos 
en el laboratorio, actividad que da mayor enfoque para reforzar la teoría y conocer las ventajas y 
desventajas que incide realizar este proceso en los aceros, enmarcados en la misión colectiva de 
la universidad nace la iniciativa de diseñar un horno para tratamientos térmicos. 
En el país existe hornos con las características requeridas para este tipo de trabajo sin embargo la 
variación de costo dependiendo de las dimensiones de los mismos hace casi imposible adquirirlos  
y por la misma razón se siga tomando el modelo antiguo de tratamientos térmicos mediante 
calentamiento forzado de la pieza en una forja y luego de esto ser expuesta al frio bañada en 
aceite para llegar a la temperatura requerida sin ser ninguno de estos procesos controlados 
automáticamente. 
Para la elaboración del horno se utiliza material refractario, que tiene una temperatura de 
ablandamiento superior a la máxima recomendada para servicio, suministrando un amplio 
margen de seguridad a las instalaciones, personal que manipule el horno, etc. En las paredes del 
prototipo vamos a encontrar formas de pérdidas de calor internas, las mismas que se trata de 
evitar mediante la construcción con criterios técnicos con un  margen de error menor al 0.5%.  
Las prácticas que se realice en el horno servirá para reforzar la teoría dictada en distintas materias 
por ejemplo resistencia de materiales, diseño de elementos de máquinas, taller mecánico, 
termodinámica, termoaplicada, etc; brindando a los estudiantes la facilidad de adquirir 
conocimientos experimentalmente. 
Por lo antes mencionado y contando con el talento humano necesario para la culminación con 
éxito del proyecto propuesto es factible realizar la investigación. 
 
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 






Tabla 1. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 
DIRECTOS INDIRECTOS 
Postulantes: 
Tannia Cáceres  
Jenny Enríquez 
 
Jefe de Taller Mecánico UTC. 
2 Auxiliares de Taller Mecánico UTC 
En conjunto el total de estudiantes de las 
Carreras de Ingeniería Industrial y 
Electromecánica suman: 
Total de 1174  
Hombres= 1020 
Mujeres= 154 
Elaborado por: Tannia Cáceres, Jenny Enríquez 
 
5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Considerando como una alternativa realizar prácticas de tratamientos térmicos en el Laboratorio 
de Electromecánica de la Universidad Técnica de Cotopaxi para los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica creemos una falencia que se los realice de manera artesanal, ya que 
para el calentamiento y enfriamiento necesitamos temperaturas y tiempos determinados, estos 
procesos se caracterizan por sufrir cambios bruscos a los cuales se somete de manera tradicional, 
mismos que perjudica al acero y lo obliga a perder sus propiedades de aspecto que para la 
utilización en la industria se convierte en un factor negativo. 
Mediante el diseño y la implementación del horno solucionaremos las dificultades que presentan 
los tratamientos térmicos al ser realizados artesanalmente, los mismos que no tiene un control de 
temperatura-tiempo para conferirle a la pieza propiedades requeridas para procesos de 
transformación posteriores o para su aplicación final. Actividad que tiene un rango de 
confiabilidad aceptable otorgado por la programación y control automático al horno eléctrico, 
característica de construcción propia e innovadora. 
La idea de usar un touch panel bajo el cual sea posible seleccionar los comandos de 
funcionamiento del horno le da un toque moderno y lo lleva a ser de fácil acceso y manipulación 






6.1. Objetivo General: 
 Construir e implementar un horno eléctrico controlado por un touch panel para tratamientos 
térmicos en la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
6.2. Objetivo Específicos: 
 Seleccionar mediante las características técnicas requeridas los materiales para realizar los 
procesos de tratamientos térmicos. 
 Elaborar el dibujo de los planos mecánicos y eléctricos para la construcción del horno tipo 
mufla.  
 Monitorear  y ordenar el proceso de funcionamiento del horno eléctrico mediante la 
visualización en el touch panel.  
 
7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS 






Resultado de la 
actividad 
 
Descripción de la 
metodología por 
actividad 
Seleccionar mediante las 
características técnicas 
requeridas los materiales 
para realizar los procesos 










De acuerdo  a las 
exigencias técnicas 
que se requiere 
para los 
tratamientos 
térmicos se eligió 
el horno tipo 
mufla. 
De campo, se basa en 
la toma de datos de 
las características que 
requiere para la 




Realizar el dibujo de los 
planos mecánicos y 
eléctricos para la 




que el horno va a 




medidas de la 
estructura y cámara 
interna del horno. 
De campo, se basa en 
la toma de datos de 
las distintas 
magnitudes del horno. 
Monitorear  y ordenar el 
proceso de 
funcionamiento del horno 
eléctrico mediante la 








manejo del horno 
con la ayuda del 
touch panel. 
El horno es 
controlado con 
facilidad mediante 
el touch panel, el 
cual nos ayuda a 
visualizar la 
temperatura  y tipo 
de tratamiento que 
se utilizara. 
De campo, se basa en 
la toma de datos  para 
realizar la 
programación del 
plcs7200 y adaptarle 
al touch panel. 
Elaborado por: Tannia Cáceres y Jenny Enríquez 
8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
8.1. Horno eléctrico tipo mufla. 
Un horno mufla es aquel que puede generar elevadas temperaturas y sirve para calentar 
materiales que son sometidos a distintos procesos de tratamiento térmico.Estos hornos se 
utilizan especialmente para el tratamiento térmico cuando se requieren calentamientos y 
enfriamientos controlados, por ejemplo en procesos de soldadura, temple, revenido, recocido, 
etc. (MENDEZ, 2008) 
                                                       Figura 1. Horno mufla 
 




Según afirma (PROAÑO y JARAMILLO): El funcionamiento del homo es totalmente 
automático, siendo necesaria una mínima intervención de personal. El control de la temperatura 
se lleva a cabo mediante termorreguladores electrónicos de alta fiabilidad que procesan la señal 
recibida por los sensores térmicos. El oportuno enclavamiento de las señales y órdenes de mando 
impiden la realización de maniobras indeseables. 
El horno por sus condiciones se presenta en un atractivo mueble de construcción metálica, a 
partir de chapas y perfiles de acero laminado en frío, con un tratamiento especial anticorrosivo. 
De gran robustez y ligereza, con avanzado diseño y pintura epoxídica de agradables tonos, que le 
confiere una larga vida y un acabado estéticamente agradecido.  
La cámara está construida mediante hormigones refractarios de alta resistencia mecánica para 
garantizar una larga vida. El aislamiento se realiza mediante fibras minerales y cerámicas de baja 
masa térmica y gran poder calorífugo, cuidadosamente dispuestas en estratos para reducir las 
pérdidas de calor.  
Los hornos tipo mufla son de gran utilidad para procesos de tratamiento térmico y la 
característica principal que consideramos de suma importancia para acoplar a nuestro proyecto es 
que mantiene fuera del contacto de los productos de la combustión y expuesto, por el contrario, a 
la acción oxidante del aire, por tal motivo elegimos este tipo de horno para ser aplicado a nuestro 
tema de titulación.  
8.2.  Principio de funcionamiento de hornos mufla. 
Estos equipos funcionan mediante la aplicación de energía térmica, la cual es suministrada 
mediante resistencias eléctricas, las mismas que están colocadas en los laterales  y parte 
posterior del horno, son de hilo resistor de aleación Cr-Al-Fe y lista para trabajar por mucho 
tiempo. Las resistencias transmiten con gran eficiencia el calor a los cuerpos siempre pasando del 
cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura.  (FALCÓN, 2013) 
En su publicación (QUIMInet.com, 2011): Las muflas se componen de ciertos elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento los cuales son: 





 Gabinete externo 
 Panel de control 
El gabinete interno se encuentra aislado de ladrillos refractarios de alta alúmina seguido de lana 
de vidrio, estos dos componentes son los indicados para aislar con gran eficiencia la alta 
temperatura que se alcanza es los hornos mufla, también su baja densidad permite el rápido 
enfriamiento del mismo y además se disfruta de un ambiente fresco de trabajo. 
Consideramos importante manifestar que el horno al estar recubierto con material de alta 
resistencia a la temperatura absorbe y conserva el calor en el interior de la cámara por tanto no 
se tendría quemaduras de ningún tipo en caso de contacto con el personal que este alrededor de 
la máquina; la puerta del horno está construida de acero inoxidable, generando un sellado que 
evita fugas de calor al momento de realizar algún tipo de tratamiento térmico. Las temperaturas 
a considerar debe ser variable fundamental para el dimensionamiento del diámetro de anillo de 










    Fuente: http://www.grupo-certilab.com/pt/catalogo/divisao-laboratorio/muflas/ 
8.3. Tratamiento térmico del acero. 
Los tratamientos térmicos son un modo importante de cambiar la resistencia, dureza, ductilidad u 
otras propiedades de los metales. Estos procesos involucran varios procesos de calentamiento y 
enfriamiento para efectuar  cambios estructurales en un material. En algunos casos el tratamiento 




térmico aplica, antes del proceso de formado, por ejemplo para ablandar el metal y ayudar a 
formarlo más fácilmente mientras se encuentra caliente. En otros casos, se usa el tratamiento 
térmico para aliviar los efectos del ya que mantiene destinarla a una deformación posterior. 
Finalmente, el tratamiento térmico puede realizarse durante o casi al finalizar la secuencia de 
manufactura para lograr la resistencia y dureza requeridas en el producto según las necesidades 
del cliente.    (HORNOS INDUSTRIALES Ltda.) 
8.4. Propiedades mecánicas de los materiales. 
Las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química como de 
la estructura cristalina que tenga. Los tratamientos térmicos modifican esa estructura cristalina sin 
alterar la composición química, dando a los materiales unas características mecánicas concretas, 
mediante un proceso de calentamientos y enfriamientos sucesivos hasta conseguir la estructura 
cristalina deseada. Entre estas características están: Resistencia al desgaste: Es la resistencia que 
ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material.  
 Tenacidad: Es la capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir fisuras 
(resistencia al impacto).  
 Maquinabilidad: Es la facilidad que posee un material de permitir el proceso de mecanizado 
por arranque de viruta. 
 Dureza: Es la resistencia que ofrece un acero para dejarse penetrar. Se mide en unidades 
Brinell (HB) o unidades Rockwel (HRC), mediante el test del mismo nombre. 
(CARRANZA García, 2011) 
8.5.  Clasificación de los procesos de tratamientos térmicos. 
El tratamiento térmico consiste en calentar el acero a una temperatura determinada, mantenerlo 
a esa temperatura durante un cierto tiempo hasta que se forme la estructura deseada y luego 
enfriarlo a la velocidad conveniente. Los factores temperatura-tiempo deben ser muy bien 
estudiados dependiendo del material, tamaño y forma de la pieza.  
Estructura de mejor dureza del material. 
 Eliminar tensiones internas y evitar deformaciones después del mecanizado.  




 Variar algunas de las propiedades físicas. 
El tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales para que pueda 
alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales está creado. 
(ORDAZ, 2003) 
Este tipo de procesos consisten en el calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado 
sólido para cambiar sus propiedades físicas. De esta manera podemos obtener una homogeneidad 
en la pieza a ser expuesta a la temperatura. 
Según (CARRANZA, 2012) manifiesta: Los principales tratamientos térmicos son: 
8.5.1.  Temple:  
Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello, se calienta el acero a 
una temperatura ligeramente (entre 900 - 950º C) y se enfría de acuerdo a las características de 
la pieza  en un medio como agua, aceite, sal o aplicando aire comprimido. 
8.5.2.  Revenido:  
Sólo se aplica a aceros previamente templados, para disminuir ligeramente los efectos del 
temple, conservando parte de la dureza y aumentar la tenacidad. El revenido consigue disminuir 
la dureza y resistencia de los aceros templados, se eliminan las tensiones creadas en el temple y 
se mejora la tenacidad, dejando al acero con la dureza o resistencia deseada. Se distingue 
básicamente del temple en cuanto a temperatura máxima y velocidad de enfriamiento. Las 
temperaturas son entre 600 y 700ºC para el calentamiento, seguidos de enfriamiento lento o 
cuando estos aceros trabajan permanentemente en el intervalo  de 350 a 550ºC. AISI 4340 y AISI 
4140. 
8.5.3.  Recocido:  
Consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de austenización (800 - 925º C) 
seguido de un enfriamiento lento de 650º C. Con este tratamiento se logra aumentar la 
elasticidad, mientras que disminuye la dureza. También facilita el mecanizado de las piezas al 




8.5.4. Normalizado:  
Tiene por objeto dejar un material en estado normal, es decir, de esta forma se deja el acero con 
una estructura y propiedades que arbitrariamente se considera como normales y características de 
su composición. Se suele utilizar para piezas que han sufrido trabajos en caliente, trabajos en frío, 
enfriamientos irregulares o sobrecalentamientos y también sirve para destruir los efectos de un 
tratamiento anterior. La velocidad de enfriamiento  es de  700°C o entre el intervalo de 700 a 
500°C.   
(CORREA, 2017). 
8.6. Normas de los aceros. 
La norma AISI (American Iron and Steel Institute) utiliza un esquema general para realizar la 
especificación de los aceros mediante 4 números: 
8.6.1.  Norma AISI. 
8.6.1.1. AISI 1020 
Esta clase de acero puede ser empleado en piezas que no estén sometidas a fuertes esfuerzos 
mecánicos. Considerando la escasa penetración de temple que tiene, generalmente se usa en 
estado normalizado. Puede emplearse en estado templado y revenido para piezas de pequeño 
espesor. Puede ser cementado cuando se requieren en el núcleo propiedades mecanizas más altas 
de las que pueden obtenerse con el tipo 1015 en cuyo caso se aplican las mismas normas de 
cementación que las especificadas para este acero. 
1: para indicar que se trata de un acero corriente u ordinario; 
0: no aleado; 
20: para indicar un contenido máximo de carbono (C) del 0.20%. 
8.6.1.2.  AISI 1045:  
Es un acero utilizado cuando la resistencia y dureza son necesarias en condición de suministro. 
Este acero medio carbono puede ser forjado con martillo. Respondiendo al tratamiento térmico y 




Cuando se hacen prácticas de soldadura adecuadas, presenta soldabilidad adecuada. Por su dureza 
y tenacidad es adecuado para la fabricación de componentes de maquinaria. 
1: acero corriente u ordinario; 
0: no aleado; 
45: 0.45 % en C. 
Se da normalizado a 900°C y recocido a 790°C.  
 
8.6.1.3. AISI 4140:  
Es un acero medio carbono aleado con cromo y molibdeno de alta templabilidad y buena 
resistencia a la fatiga, abrasión e impacto. Este acero puede ser nitrurado para darle mayor 
resistencia a la abrasión. Es susceptible al endurecimiento por tratamiento térmico. 
4: acero aleado (Cr-Mo); 
1: contenido del 1.1% de Cr, 0.2% de Mo; 
40: contenido del 0.40% de carbono (C). 
 
                8.6.1.3.1. Tratamientos Térmicos:  
 Se austeniza a temperatura entre 830 - 850 °C y se da temple en aceite. 
 El revenido se da por dos horas a 200°C para obtener dureza de 57 HRC y si se da a 
315°C la dureza será de 50 HRC. 
 Para recocido se calienta entre 680 – 720°C con dos horas de mantenimiento, luego se 
enfría a 15°C por hora hasta 600°C y se termina enfriando al aire tranquilo. 
 Para el alivio de tensiones se calienta entre 450 – 650°C y se mantiene entre ½ y 2 horas. 





8.6.1.4.   AISI 4340 
Acero de medio carbono aleado con Cr-Ni-Mo. Posee buena resistencia a la fatiga, alta 
templabilidad, excelente tenacidad, regular maquinabilidad y baja soldabilidad. No presenta 
fragilidad de revenido. Apto para piezas y herramientas de grandes exigencias mecánicas. 
                 8.6.1.4.1. Tratamientos Térmicos: 
 Recocido se da a temperaturas de 650-700ºC 
 Temple con temperatura de 830-850ºC. 
 Revenido a temperatura de 500-700ºC          (BRAVO & BOHMAN, 2010) 
8.7. Lana de vidrio 
La lana de vidrio es un material aislante térmico y acústico utilizado en la construcción y en la 
industria.  Se fabrica fundiendo arena a altas temperaturas, y luego mediante un proceso de 
fibrado se obtiene un producto de óptimas propiedades para aislamiento térmico acústico. 
Su estructura está conformada por largas y finas fibras de vidrio ligadas con una resina 
térmicamente fraguada para formar una frazada aislante, de peso liviano y flexible.    Las 
frazadas son de 12 o 30 metros de largo por 1.2 m de ancho, y están disponibles en tres grosores 
30, 50 y 75 mm.  Normalmente vienen armadas con papel kraft, polietileno o foil de aluminio 
para refractar los rayos solares. 
8.7.1. Usos y características de la lana de vidrio. 
Este material es muy usado como aislante térmico y acústico para techos, muros y pisos, tanto en 
obras nuevas como para remodelaciones y ampliaciones. Es utilizada en proyectos constructivos 
residenciales, comerciales, industriales y de servicios. 
La lana de vidrio es 100% reciclable, no contamina y es un producto inerte tanto para la 
naturaleza, como para el ser humano. Es un producto atóxico, no cancerígeno y no es perjudicial 
para la salud. 
Una de sus ventajas más relevantes, que a diferencia de otros productos aislantes,  tal como los 
derivados del petróleo, fibras vegetales o acrílicas, es que es incombustible, no es inflamable, no 




llamas y retrasando el esparcimiento del fuego.  Esto quiere decir que si hay fuego proveniente 
del exterior o de ambientes vecinos, la lana de vidrio retrasa la propagación del fuego por tiempo 
determinado. 
8.7.2.  Ventajas de la lana de vidrio} 
Este producto es un buen aliado cuando necesitamos ahorrar energía, ya que debido a sus 
propiedades aislantes es capaz de mantener climatizados los espacios por un mayor período de 
tiempo, ahorrando costos en calefacción y climatización. 
El control del ruido (absorción y aislamiento acústico) es una característica natural de la lana de 
vidrio. Posee muy buena absorción acústica, ya que gracias a su elasticidad y estructura, la lana 
de vidrio es absorbente, elástica y tiene un efecto disipante.  
(Arquigráfico) 







  Fuente: http://www.arkigrafico.com/lana-de-vidrio-como-aislante-termico-y-acustico/ 
8.8. Ladrillos refractarios. 
En la página de (ERECOS) podemos encontrar: Las arcillas refractarias son las más usadas de 
todos los materiales refractarios disponibles porque se adaptan bien a diversas aplicaciones. La 
composición química de las arcillas refractarias varía desde aquellas que tienen un gran exceso de 
sílice libre, hasta la de las que tienen un gran contenido de alúmina. Las industrias del acero son 
los principales consumidores de ladrillos refractarios para el recubrimiento de los hornos, ya sean 




ladrillos refractarios son las fundiciones, los hornos de cal, los de cerámica, los cubilotes, los 
hornos para bronce, etc. 
8.8.1. Ladrillo refractario nacional 
Material usado para aplicaciones al calor como: barbacoas, chimeneas, parrillas, hornos 
alimenticios, otras aplicaciones que no sobrepasen los 700° centígrados, totalmente cerámico 
resistente al calor, ideal para economizar en material. Medidas largo 20cm, ancho 10cm espesor 
6cm. 
8.8.2.  Ladrillo refractario brasileño 
Para toda aplicación al calor, se utiliza como refractario, aislante térmico, en distintas 
aplicaciones: Hornos, Cocinas, parrillas, asaderos, chimeneas, tanto en alimenticio como en 
industrial. Formulados de alúmina (bauxitas, materia prima para hacer aluminio) al 38%, es muy 
resistente al fuego, a la expansión de los materiales por acción del calor. Resiste hasta 2000ºC, de 
origen Brasileño. Ideal para hornos de pan, chimenea, parrillas, hornos de alimentos e industriales 
etc. Medidas: Ladrillo refractario Importado: Largo 23cm, Ancho 11.5cm, Espesor 6cm.  
8.9. Morteros refractarios. 
(Erecos, mortero refractario) dice que: Utilizados para pegar ladrillos entre sí y rellenar juntas 
entre ellos. Están constituidos por una mezcla de áridos refractarios finamente molidos, de 
arcillas plásticas, aditivos y ligantes especiales. Un mortero refractario, además de proporciona 
estabilidad a la mampostería, debe prevenir la penetración y ser resistente al ataque de escorias, 
líquidos o gases corrosivos. El mortero refractario se debe seleccionar tan cuidadosamente como 
el ladrillo con el cual va a ser usado y debe ser compatible con la composición química del 
ladrillo. Según el tipo de fraguado y su presentación, los morteros se clasifican en: 
 Secos de fraguado térmico 
 Húmedos de fraguado al aire 
 Húmedos de liga química  
8.10.  Termocupla. 
(ARIAN) hace hincapié en: Las termocuplas son sensores de temperatura que se utiliza 




unidos en un extremo (soldados generalmente). Al aplicar temperatura en la unión de los 
metales se genera un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del orden de los milivolts el 
cual aumenta con la temperatura. Por ejemplo, una termocupla "tipo J" está hecha con un 
alambre de hierro y otro de constatan (aleación de cobre y níquel) Al colocar la unión de 
estos metales a 750 °C, debe aparecer en los extremos 42.2 mili volts. 
                  Figura 4: Composición termocupla tipo J. 
 
                                                     
 
 
                             Fuente: http://www.arian.cl/downloads/nt-002.pdf 
Normalmente las termocuplas industriales se consiguen encapsuladas dentro de un tubo de 
acero inoxidable u otro material (vaina),  en un extremo está la unión y en el otro el terminal 
eléctrico de los cables, protegido adentro de una caja redonda de aluminio (cabezal). 
8.10.1.  Tipos de termocuplas. 
Existen una infinidad de tipos de termocuplas, en la   tabla aparecen algunas de las más 
comunes, pero casi el 90% de las termocuplas utilizadas son del tipo J o del tipo K. 
8.10.2. Usos típicos en la industria. 
 Las termocuplas tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, goma 
(extrusión e inyección)  y fundición de metales a bajas temperaturas. 
 La termocupla K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas menores de 
1300 °C, por ejemplo fundición de cobre y hornos de tratamientos térmicos. 
 Las termocuplas R, S, B se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica 
(fundición de acero). 
 Finalmente las tipo T eran usadas hace algún tiempo en la industria de alimentos, pero 




8.10.3. Funcionamiento de un instrumento de termocupla. 
Para verificar que un instrumento de termocupla funciona correctamente, es conveniente 
hacer un corto o puente en la entrada de modo que V = 0, entonces el instrumento deberá 
marcar la temperatura de ambiente Ta que hay en el conector trasero donde se hizo el 
puente. 
8.10.4. Para identificar una termocupla J y una K 
Una Tc tipo J está hecha con un alambre de hierro y otro de constatan. El alambre de 
hierro se puede reconocer con un imán, además el hierro es gris opaco aunque algunas 
veces estos alambres se  recubren con una delgada capa de cobre para evitar oxidación. El 
constatan (cobre-níquel) es también magnético pero muy levemente, se reconoce mejor 
porque es plateado brillante. 
Las termocuplas K están hechas con cromel (cromo - aluminio) y alumel (aluminio -níquel) 
ambos de color plateado brillante pero el alumel es levemente magnético por su contenido 
de níquel. 
8.11. Relé de estado sólido 
El relé de estado sólido (SSR) es un elemento que permite aislar eléctricamente el circuito de 
entrada o mando y el circuito de salida. 
Los relés de la serie SSRL se utilizan para controlar calentadores de gran resistencia junto con 
reguladores de temperatura. Los relés de estado sólido son SPST, dispositivos conmutadores 
normalmente abiertos sin partes móviles, capaces de realizar millones de ciclos de operaciones. 
Aplicando una señal de control, un SSR enciende la corriente de carga CA, del mismo modo que 
los contactos móviles actúan en un contacto mecánico. Las cargas trifásicas pueden controlarse 
utilizando 2 o 3 SSR. Utilice 3 SSR para cargas trifásicas con conexión en “Y” o “estrella” 
utilizando una línea neutra. Dos SSR controlarán cargas “delta” sin ninguna línea neutra. Tres 
relés de estado sólido se utilizan también cuando no hay una carga neutra que proporcione 
redundancia y garantía de control adiciona 
8.11.1.  Uso correcto del relé 




 No aplicar una tensión o corriente excesiva en los circuitos de entrada y salida del SSR. 
 Asegurarse que los tornillos de conexión están correctamente apretados  
 Permitir una correcta ventilación del SSR, en el caso de que el SSR esté montado en un panel 
de control donde la ventilación no sea suficiente se deberá instalar un sistema de ventilación. 
 Cuando se instale el SSR directamente en un panel de control, de manera que el panel es 
usado de disipador, el panel debe ser de un material con una baja resistencia térmica como 
aluminio o acero 
8.11.2. Protección de SSR 
 Los relés de estado sólido son bastante sensibles a las perturbaciones y transitorios eléctricos, 
así como a las sobrecargas en tensión y en corriente.  
 Para escoger un relé de estado sólido es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 
Especificaciones de tensión y corriente de la entrada  
 El tipo de carga a conectar 
 La corriente y la tensión de la carga  
 La temperatura ambiente de funcionamiento, vibraciones. 
 Encapsulado 
 Tipo de conexión eléctrica (Terminales de tornillo, patillas para el soldado directo de los hilos, 
etc) 
 Homologaciones  
 Otras especificaciones como la rigidez dieléctrica, fiabilidad (tiempo medio entre fallos), etc 
8.11.2.1. Ventajas 
   Conexión con o sin función de paso por cero 
   Desconexión a I=0  
   Gran resistencia a choques y vibraciones  
   No ocasionan arcos ni rebotes al no existir partes móviles.  
   Vida de trabajo óptima  
   Frecuencia de conmutación elevada  
   Facilidad de mantenimiento 




8.11.2.2.  Inconvenientes  
 Circuito de entrada muy sensible a perturbaciones 
 Necesidad de elementos de protección externos 
 Disipadores de calor -Redes de protección 
 Muy sensibles a la temperatura y a las sobretensiones 
 Tecnológica y conceptualmente más complejos y abstractos 
8.12.  Transductor 
De acuerdo a lo que manifiesta en su publicación (PCE Inst, Equipos de laboratorio) tenemos: 
Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada manifestación 
de energía de entrada, en otra diferente a la salida, pero de valor muy pequeños en términos 
relativos con respecto a un generador. 
El tipo de transductor ya nos indica cual es la transformación que realiza (por ejemplo 
electromecánico, transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa). Es un dispositivo usado 
principalmente en la industria, en la medicina, en la agricultura, en robótica, en aeronáutica, etc., 
para obtener la información de entornos físicos y químicos y conseguir (a partir de esta 
información) señales o impulsos eléctricos o viceversa. Los transductores siempre consumen cierta 
cantidad de energía por lo que la señal medida resulta atenuada. 
9. HIPÓTESIS 
La implementación del  horno eléctrico utilizando un touch panel permitirá el control de los 
procesos de los tratamientos térmicos. 
10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
Considerando que la investigación es cuasi experimental, por lo tanto, empleamos el método 
científico como método general y adicional a este el método experimental como alternativa 
empírica de estudio de un objeto, la cual aclara las condiciones reales y ayuda de manera 
representativa a la investigación. 
10.1.  Características y dimensionamiento del horno. 
El diseño del horno se lo realiza de acuerdo a las condiciones técnicas que se ha logrado 




interna del horno, además de esto podemos argumentar que el estudio para la construcción se 
basó en datos para que trabaje con normalidad sin tener problemas en la comunicación del PLC 
con el touch panel. 
Una vez construido el horno mufla, se le puede reajustar las variables como la temperatura, los 
tiempos de calentamiento de acuerdo a las condiciones que se quiere trabajar. 
Presentamos las partes que constituyen el horno tipo mufla: 
 Control  de  temperatura:  El  control  de  la  temperatura  se lo asegura  mediante  un 
controlador de temperatura y un temporizador. 
 Calentamiento: Es el trabajo que realiza las resistencias eléctricas ubicadas alrededor de la 
cámara interna del horno. 
 Aislamiento: Se lo realiza con lana de vidrio y material refractario. 
 Cámara interna: Recubierta de ladrillo refractario y donde esta ubicadas las resistencias. 
 Exterior cámara interna: Construida en tol negro y lana de vidrio como aislante térmico. 
 Puerta: Esta será r ecubierta de lana de vidrio y ladrillo refractario que permite una 
eficiente concentración y distribución de calor. 
Para las dimensiones de la cámara interna nos basamos en hornos que se comercializan en el 
mercado nacional y tomamos como referencia las características que los manuales sugieren. 
Las dimensiones que se tomó como referencia para la construcción de la cámara interna del 
horno responde a que será utilizado en un laboratorio como apoyo para ciertas materias de la 
carrera de Ingeniería  Electromecánica, por tanto se sugiere que los materiales a ingresar para las 
prácticas en la cámara no sobrepase las dimensiones internas de la misma y evitar el contacto del 
material con las resistencias eléctricas que se encuentran alrededor de la estructura. Las 
dimensiones de la cámara interna son: 
 Ancho: 400 mm 
 Largo: 400 mm 




10.2. Análisis y selección de materiales. 
Los materiales  considerados para ser utilizados en el proceso de construcción del horno mufla, 
debe cumplir con las características necesarias para trabajar en altas temperaturas, por ejemplo 
presentar elevada resistencia a choques térmicos, resistencia mecánica y evitar la corrosión. 
Se  escogió  la  lana  de  vidrio,  disponible  en  el  mercado  nacional,  con  las  siguientes 
características: 
 Temperatura máxima de trabajo a 1260 ºC 
 Resistencia a la humedad alta. 
 No se inflama y es además un excelente aislante térmico. 
 Su composición debe ser de silicio. 
 Se comporta bien tanto en atmósferas reductoras como oxidantes. Si resultara mojada por 
aceites, agua o vapor, sus propiedades térmicas y físicas se restablecen en su totalidad al 
secarse. 
 Resistente a la corrosión, a los ácidos y a los aceites. 
 El punto de fusión es a los 1760° C, el color es blanco. 
10.2.1.  Linealización para seleccionar la termocupla. 
La dependencia entre el voltaje entregado por la termocupla y la temperatura no es lineal 
(n o  es una recta) ,  es deber del instrumento electrónico destinado a mostrar la lectura, 
efectuar la linealización, es decir tomar el voltaje y conociendo el tipo de termocupla, ver 
en tablas internas a que temperatura corresponde este voltaje. 
                                        Figura 5: Linealización de una termocupla. 
 








De acuerdo a todas la características técnicas adecuadas y necesarias para nuestro proyecto, se ha 
seleccionado la termocupla tipo K ya que nuestro horno trabajara a una temperatura mayor a 
1000 °C. 
Luego de la revisión de catálogos de los distintos tipos de ladrillos refractarios se seleccionó el 
que cumple con características de resistencia a altas temperaturas, en este caso el ladrillo 
brasileño que soporta hasta 2000 °C y el mortero refractario para pegar los ladrillos y evitar fuga 
de calor. 
10.2.2. Lineamientos para seleccionar la resistencia eléctrica 
Por la necesidad de mantener la temperatura máxima de 1100°C optamos por utilizar 3 
resistencias tipo espiral construidas en alambre desnudo Kanthal cada una de ellas con un 
diámetro exterior de ½ x 200 cm a 240V y 4000W con chicote de entorche de 15 cm. 
10.3. Potencia requerida por las resistencias eléctricas.  
El horno mufla cuenta con resistencias cuya temperatura máxima de alcance aproximadamente  
es de 1300°.  La temperatura proyectada es suficiente para efectuar tratamientos térmicos de  
aceros. La potencia requerida por las resistencias es igual al que absorbe la probeta a tratar como 
las paredes del horno más la que se pierde por conducción, radiación y convección.   
QR =TC− TQ*RT                                           Ecu. (1; 10.3) 
Dónde:  
TC= temperatura de la cámara=1100°𝐶  
TQ= temperatura ambiente=23°𝐶  
RT= resistencia  térmica total 
10.4. Resistencia térmica total.  
RT = RLADRILLO+RLANA DE VIDRIO = 
         
         
 + 
             
              
               Ecu. (2; 10.4) 
Dónde:   




𝜆LADRILLO= conductividad térmica (
 
   
)  = 0,19  
𝑒LANA = espesor (m) = 0,015   
𝜆LANA= conductividad térmica (
 
   
 )  = 0,06  
 RT = 
     
    
+ 
      
    
 
  RT = 0,5658 
 
   
) 
Reemplazando la ecuación (2) en (1) obtenemos:  
QR =  
                
      
 
QR = 1903,49 𝑊 
La potencia que deben disipar las resistencias a fin de suplir las pérdidas de calor es 1.9 KW.  
Debido a las pérdidas propias del horno, se adoptará 3,3 kW como potencia total requerida, esto 
se hace para que el horno alcance más temperatura de la propuesta anteriormente, es decir,  
supere los 1200ºC. 
10.5.  La resistencia que logrará disipar la potencia requerida es.  
P= V ∗ I                                                           Ecu. (3; 10.5) 
 I = 
  
 
                                                                  Ecu. (4; 10.5) 
                                                             R = 
  
 
                                                                Ecu. (5; 10.5) 
Remplazando la ecuación (4) en (5) obtenemos:  




   
   
 
                                                      Ecu. (6; 10.5) 
Dónde:   




V= voltaje = 110 V 
Sustituyendo valores tenemos el valor de la resistencia que logrará disipar la potencia requerida.  
R = 
     
    
 
R = 29,66Ω 
10.6. Calor almacenado en las paredes del horno  
         =         ∗          ∗ ⍙𝑇                 Ecu. (7; 10.6) 
Dónde:  
         = masa de las paredes del horno= 5,25 kg.  
          = calor especifico del material de las paredes = 1,05 
    
     
 
⍙𝑇 = diferencia de temperatura (°K) 
Resolviendo la ecuación (7) tenemos: 
         = 5,25kg ∗1,05 
    
     
∗ (1373,15°K − 296,15°K) 
         = 8481.375 kJ 
10.7. Calor perdido en las paredes.  
                 = K ∗f ∗ ⍙T                                        Ecu. (8; 10.7) 
K = conductividad térmica del material de la pared = 0,19 
 
   
)  
f = factor de forma = 0,022(m)  
⍙T = diferencia de temperatura (°K) 
Reemplazando valores en la ecuación (8) tenemos como resultado:  
                 =0,19 
 
   




                 = 466,564𝑊 
10.8. Calor perdido en aberturas  
                    = Qr ∗ Aef                             Ecu.  (9; 10.8) 
Dónde:  
Qr = calor radiado  
  
    
) 
Aef = área total efectiva por donde se pierde calor  𝑚  = 0,034  
10.9. Calor radiado   
 𝑟 = (𝑇 
 − 𝑇 
 )                                     Ecu.  (10; 10.9) 
Dónde:  
𝜎 = constante de Stefan Boltzmann = 5,67 ∗     (
 
    
) 
𝑇 
  = temperatura interna cámara = 1373,15°𝐾  
𝑇 
  = temperatura ambiente = 296,15°𝐾  
 
Reemplazando valores nos queda:  
 𝑟 =5,67 ∗     
 
    
∗ (         −         )°𝐾 





Reemplazando la ecuación (10) en (9) nos queda.  








10.10.  Calor total perdido en paredes y aberturas.  
          =                     +                                                                    Ecu. (11; 10.10) 
 
Reemplazando la ecuación (9) y (8) se obtiene:  
          =3802,76 𝑊 + 466,564𝑊 
          = 4269.33 𝑊 
10.11. Tiempo de calentamiento del aire en la cámara interior del horno.  
ts = 
     
    (         )   
                         Ecu. (12; 10.11) 
 
Dónde:  
m = masa del ladrillo = 5,25𝐾𝑔  
Cp = calor especifico del aire a 1100°𝐶 = 1,005 
  
    
 
Reemplazando valores tenemos:  
t = 
       ∗       
  
    
∗        
                          
 
t = 
           
        
 
t = 
           




t = 2022,73𝑠 
t= 35,72 𝑚𝑖𝑛 




10.12. Tablas del tiempo del proceso  
 
   
→     {      
          
   
[                ]
         }
 
            Ecu. (13; 10.12) 
 
→  
   
→         ∗   
 
                                                        Ecu. (14; 10.12) 
      
           
 
  
                                                Ecu. (15; 10.12) 
 
    
 
    
     




     
    
                                                                  Ecu. (17; 10.12) 
  𝑡  
    




                                                         Ecu. (18; 10.12) 
          𝑡  
    
   
  
     
    
                                                     Ecu. (19; 10.12) 
                                                   𝑇  𝑇                                                                    Ecu. (20; 10.12) 
 
Dónde: 
Ts= Temperatura solicitada 
Ta= Temperatura ambiente 
t= Tiempo 
Ro= Radio de la pieza de prueba 
   
→    = Número de Nusselt 
RaL= Número de Rayleigh 




Tabla 3. Tiempo estimado para temperatura requerida 
Elaborado por: Tannia Cáceres y Jenny Enríquez 
TIEMPO DEL CALENTAMIENTO DEL AIRE EN EL INTERIOR DEL AIRE 
T. Horno 
(K) 
Ts Ta NUL H Ro Densidad Conductividad 
tiempo 
total 
1373,15 950 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 34,34 
1373,15 925 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 32,26 
1373,15 900 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 31,07 
1373,15 850 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 28,13 
1373,15 800 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 25,06 
1373,15 750 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 22,01 
1373,15 700 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 20,35 
1373,15 650 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 18,26 
1373,15 600 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 16,31 
1373,15 550 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 14,48 
1373,15 500 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 13,15 
1373,15 450 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 11,12 
1373,15 400 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 9,58 
1373,15 350 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 8,12 
1373,15 300 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 7,72 
1373,15 250 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 5,38 
1373,15 200 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 4,11 
1373,15 150 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 3,29 
1373,15 100 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 2,12 
1373,15 50 23 568 17,51552214 0,3 0,8771 1,207 1,01 




11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
11.1.  HIPÓTESIS 
La implementación del  horno eléctrico utilizando un touch panel permitirá el control de los 
procesos de los tratamientos térmicos. 
11.2. VARIABLES E INDICADORES 
11.2.1. Variable Independiente: La implementación de un horno eléctrico automático. 
11.2.3. Variable Dependiente: Procesos de Tratamientos Térmicos. 




Tabla 4. Operacionalización de variables 
Elaborado por: Tannia Cáceres y Jenny Enríquez 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 
El control automatizado 
de temperatura 
proporciona un mínimo 
margen de error para que 
se cumpla el proceso. 
 
 
Temperatura máxima y 
mínima requerida. 
 Curva de temperatura 
indicada en el touch 
panel. 
 Mayor eficiencia en la 
producción. 
 Grado de 
confiabilidad al 
cumplir el proceso. 
 
 Cree usted que el uso 
automatizado del horno 
da un grado de 
confiabilidad al realizar 
tratamientos térmicos. 
 La composición química 
de los aceros les otorga 
características diferentes 
por tanto el tiempo para 
producir un tratamiento 




El horno tupo mufla es 
capaz de llegar a una 
temperatura máxima en 
un determinado tiempo 
para cumplir con un 
tratamiento térmico. 
Tiempo estimado en 
minutos. 
 Optimización de 
tiempo. 
 Tecnificación del 
proceso tradicional. 
 Ambiente limpio y sin 
contaminación 
ambiental. 
 Considera de gran 
importancia la 
preservación del medio 
ambiente durante la 
práctica en el horno. 
 Garantiza el tratamiento 
térmico homogeneidad de 








12. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS)  
 
Mediante la ejecución del proyecto, se obtiene  medidas objetivas de solución de problemas 
ambientales así como también la afectación de la misma, para  ello es necesario promover 
tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, desarrollar diálogos ambientales 
participativos,  evitar al máximo el uso de productos biodegradables,  evitar la erosión de la 
superficie terrestre, contaminación de aguas y control de desechos industriales, protegiendo 
además la flora y la fauna nativa.  
 
Por medio de la elaboración del horno se ayuda a la sociedad a disminuir el ambiente 
contaminado, dejando de lado las tradicionales fraguas que funcionan a carbón ocasionando 
humo, el mismo que se esparce en el ambiente y puede dañar la salud humana. Es también una 
manera de proteger la naturaleza, misma que debe mantener armonía con los aspectos sociales, 
económicos y culturales. 
 
El proyecto afectará al microclima debido a que se aumentará ligeramente la temperatura en el 
área que rodea al horno. Sin embargo, este aumento es relativamente pequeño y no perjudica al 
ecosistema, pues este ya ha sido modificado al marcar la zona de uso industrial ligero. En el sitio 
del proyecto no se encuentran valores históricos y/o cultuales por lo que no afecta al aspecto 
socio cultural tanto de la universidad como de la localidad. 
 
Positivamente se mejora los procesos térmicos a los cuales sea sometidos los aceros y  tiene 
contacto con el ser humano, y de una u otra manera podía afectar al ambiente o a la persona que 
trabaja expuesta constantemente a la emanación de humo, y con la implementación evitar este 
inconvenientes en  el área de trabajo. El funcionamiento y  los elementos que comprenden la 






13. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO  








2 Lamina acero inoxidable 85,00 170,00 
100 
Gastos técnicos de Construcción. 
(tornillos, remaches, electrodos, etc) 
0,25 25,00 
52 Ladrillo Refractario 4,00 208,00 
2 Mortero Refractario 9,00 18,00 
2 Lana de Vidrio de Silicio 24,5 49,00 
 
TOTAL 470,00 
Elaborado por: Tannia Cáceres y Jenny Enríquez 
     











1 Plc -1200 330,00 46,20 376,20 
1 





1 Pulsador hongo 22mm 30,3 4,24 34,54 
6 Conductor 4,00 3,36 44,16 
1 Enchufe caucho 3 x 50 A 250 V 8,64 1,21 9,85 
1 Relé sólido y transductor 45,00 6,30 51,30 
1 Termocupla tipo K 54,00 7,56 61,56 
3 Niquelinas Eléctricas 65,00 27,30 276,90 
1 Contactor 70 9,80 79,80 
   TOTAL 2416,31 







Tabla 7. Detalle de gastos indirectos 
GASTOS INDIRECTOS 




12 Internet 0,40 4,80 
50 Copias 0,02 1,00 
200 Impresiones b/n 0,05 10,00 
400 Impresiones color 0,15 60,00 
6 Anillados 0,6 3,60 
2 Esferos 0,30 0,60 
6 Alimentación 2,00 12,00 
2 Flash memory 8 16,00 
25 Transporte 0,3 7,50 
2 Empastados 15,00 30,00 
2 Otros 20 40,00 
 
TOTAL 185,50 




COSTO TOTAL  
 
Tabla 7. Detalles de costo total de la máquina 
INVERSIÒN DE LA MÁQUINA 
Componentes del costo Costo total (UDS) 
Elementos Mecánicos 470 
Elementos Eléctricos 2.416,31 
Gastos Indirectos 185,5 
10% Improvistos 18,55 
TOTAL 3.090,36 





14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
14.1. Conclusiones: 
 Se realizó el diseño y construcción del horno tipo mufla para realizar prácticas de 
tratamientos térmicos en pequeñas piezas de acero. 
 Con el desarrollo del proyecto de investigación se logró aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la carrera universitaria, además de aportar con los compañeros de 
niveles académicos en los cuales requiere realizar prácticas de laboratorio de los distintos 
tipos de tratamientos térmicos y de esta manera combinar la teoría con la práctica. 
 Los hornos eléctricos de construcción con resistencias eléctricas (niquelinas) de hilo 
Kanthal de 2mm son apreciados por presentar su característica primordial que es el 
calentamiento uniforme, precisión en su proceso, brindar seguridad, contribuir con 
condiciones ambientales aceptables en el laboratorio y por la pureza que se mantiene 
durante el proceso térmico. 
 Realizar mantenimiento a un horno eléctrico tipo mufla tiene un costo reducido que no 
representa mayor gasto a la universidad y a su vez puede ser realizado por los estudiantes 
como practica pre-profesional de lo aprendido durante la preparación académica.  
 Las dimensiones de la cámara del horno es de ancho:400 cm, largo: 400 cm, profundidad 
400 cm acorde a características técnicas que permite el funcionamiento y buen desempeño 
al momento de realizar el trabajo, teniendo en cuenta también que la cámara a mayor 
tamaño presenta mayor esparcimiento de calor. 
      Se aprecia que el horno tiene eficiencia de trabajo pues precalienta el horno antes de 
ingresar la pieza a ser tratada. 
 El tiempo requerido para calentar el horno es aceptable y no demanda de mayor espera para  
realizar las practicas.  






14.2.  Recomendaciones: 
 El mantenimiento preventivo del horno se lo realizar con facilidad gracias a la ficha de 
mantenimiento que se adjunta en el proyecto de titulación. 
 Se debe tener cuidado de no sobrepasar la temperatura calculada en el diseño y de esta 
manera sobredimensionar la temperatura de diseño del horno. 
 Para evitar accidentes al contacto con el horno en pleno funcionamiento y a su máxima 
temperatura los estudiantes deben utilizar el equipo de protección personal adecuado de 
preferencia guantes resistentes al calor y gafas. 
 Realizar mantenimiento continuo al horno como manera de evitar que las resistencias al 
estar ya desgastadas presentes anomalía en el funcionamiento. 
 Utilizar con responsabilidad el touch panel para evitar que el mismo sufra daños y deje de 
funcionar correctamente. 
 En caso de construir un prototipo igual o parecido empezar la construcción desde la parte 
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ANEXO 4 FICHA TÈCNICA DE MANTENIMIENTO 1/2 
INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA 
 
 
DEPATAMENTO DE MANTENIMIENTO 
FICHA DE LA MAQUINA Nº1 








PROCEDENTE: ECUADOR SECCION: 
TRATAMIENTOS 
TERMICOS 
FABRICANTE: CÁCERES / ENRÍQUEZ CODIGO: S/N 
MODELO: MUFLA 2016 LARGO (mm): 580 
MARCA: TIPO MUFLA ANCHO (mm): 750 
SERIE: 
 
ALTO: (mm) 630 
A DE FABRICACION: 2016 PESO: (kg) 36,5 
























CIRCUITO INTERNO  
CAPACIDAD (KVA) 25 
MAX CAPACIDAD (KVA) 28 
CONEXIÓN A LA RED VOLT. 220 
CONEXIÓN: BIFASICA 
FRECUENCIA (Hz) 50/60 
CORRIENTE CORTA (A) 15 
HORNO ELECTRICO  
POTENCIA (W) 3300 
VOLTAJE (V) 220 
FRECUENCIA (Hz) 60 
TEMPERATURA MAX( C)  1100 
MATERIAL A TRABAJAR 
AINSI 4140, 
4143, 1075  
LONGITUD DE LA PIEZA (cm) 6 










ANEXO 5 FICHA TÈCNICA DE MANTENIMIENTO 2/2 
ELEMENTOS DE LA MÀQUINA 
              
 
 
ELEMENTOS DE MAYOR IMPORTANCIA  
LADRILLOS REFLACTARIOS  
LONGITUD (cm) 23 
CANTIDAD  38 
MAX TEMPERATURA ( C ) 2000 
ESPESOR(cm) 6 
RESISTENCIA  
ENCARGADA DE DAR COLOR MAX 
TEMPRETURA ( C) 1200  
LANA DE VIDRIO  
ESPESOR (mm) 25 
TEMPERATURA DE USO 
CONTINUO( C ) 1100 
TEMPERATURA LIMITE DE 
USO ( C ) 1260 
LARGO (mm) 7620 
TERMOCUPLA TIPO K 
MAX TEMPERATURA ( C ) 1300 






CONTROL TEMPERATURA  

















































































































































































































       












ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 
 Antes de usar el horno compruebe que el voltaje de red de 110 VAC trifásico 
 El horno debe ser ubicado en una zona firme y nivelada 
 El horno ha sido fabricado únicamente para tratamientos térmicos de los aceros, por lo que sí 
es utilizado para otro uso puede ser peligroso por su alta temperatura de trabajo. 
 El fabricante no puede considerarse responsable de los daños derivados de un uso indebido o 
incorrecto. 
 En caso de avería o de funcionamiento incorrecto del horno, apáguelo y desenchúfelo de la 
corriente eléctrica 
 Use guantes resistentes a altas temperaturas mientras se trabaje en el horno. 
 Deje al menos un espacio de 30cm alrededor del horno que permita una adecuada circulación 
del aire. 
 Antes de enchufar el horno verifique que el mismo este apagado y el fusible se encuentren en 
perfectas condiciones. 
 Las partes externa y la puerta se pueden tomar muy calientes durante el funcionamiento del 
horno. 
 En caso de no tener un tomacorriente con tres espigas, bajo ninguna circunstancia puede 
cambiarse la ficha del horno por otra de dos espigas, ni otros adaptadores ya que anula la 
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OPERACIÓN DEL EQUIPO 
Las sigueintes indicaciones son para uso adecuado del horno y evitar accidentes del operario y 
daños de los elementos del equipo. 
Alimentacòn del horno: Para conectar el horno se debe asegurar que el toma sea de 110 V 
trifasico, el switch debe estar en posicion off. 
Puesta en marcha del horno: Para poner en marcha el horno debe estar seguro que todo este 
funcionando perfectamente, esto quiere decir que no exista ninguna niquelina caida dentro de la 
camara de calentamiento, que el voltaje sea el adecuado, los dispositivos electronicos funcione 
correctamente.  
Configuracion de la tempratura: Mediante la seleciôn de opcines presentadas en el touch panel 
se deternina la temperatura a la cual va  a llegar el horno en un tiempo estimado. 
Precalentamiento del equipo: Antes de que se haga cualquier tratamiento térmico en el horno 
debe tener un precalentamiento, el mismo se lo realiza de acuerdo al material a tratarse es 
necesario respetar este parámetro para tener excelentes resultados al final del trabajo. 
Paro de emergencia: Presionar el pulsador cuando exista un inconveniente en el equipo y 
desenclavar el pulsador cuando se haya solucionado el problema. 
FALLAS FRECUENTES DEL EQUIPO 
A continuación daremos una lista de las fallas que consideramos más frecuentes en esta clase de 
equipos.  
Desconfiguración del controlador.  
 Daño de resistencia eléctrica. 
 Lectura errónea de termocupla.  
 Perdida de voltaje en la unidad 
 
 
 
 
 
 
